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南 京 大 学
南字发〔2020〕261号

关于印发《南京大学
实验室压力容器管理办法》的通知

各院系、各单位：

为规范实验室压力容器的安全管理，预防和减少压力容

器安全事故，保障广大师生员工生命安全和财产安全，根据

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令

第 4 号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第 373 号）等

相关规定，结合学校工作实际，特制定本办法。现印发给你

们，请遵照执行。

特此通知。

附件：南京大学实验室压力容器管理办法

南京大学

2020年12月1日
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附件

南京大学实验室压力容器管理办法

第一章 总则

第一条 为规范实验室压力容器的安全管理，预防和减

少压力容器安全事故，保障广大师生员工生命安全和财产安

全，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和

国主席令第 4 号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第

373 号）等相关规定，结合学校工作实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指压力容器，是指盛装气体或者液体，

承载一定压力的密闭设备，其范围规定为:

（一） 最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压）的

气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液

体、容积大于或者等于 30L 且内直径(非圆形截面指截面内

边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm 的固定式容器和移

动式容器；

（二） 盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa（表

压），且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPa•L 的气体、

液化气体和标准沸点等于或者低于 60℃液体的气瓶；

（三） 氧舱。

第三条 所有在我校管理范围内使用的压力容器均适用

于本规定。凡购买、使用压力容器的单位和个人必须遵守本

办法。对违反本办法规定的有关人员，学校视情节轻重给予

处理，触犯法律的承担相应的法律责任。
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第二章 管理职责

第四条 实验室压力容器安全管理实行学校、院系单位、

实验室三级管理机制。实验室压力容器安全管理工作贯彻“以

人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“谁

使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，逐级落实安全责

任，明确责任人，履行实验室安全工作职责。

第五条 实验室与设备管理处作为学校实验室技术安全

的监督管理部门，负责全校实验室压力容器的安全监管，组

织压力容器作业人员的专业培训与安全教育，协助院系单位

办理压力容器的登记注册及检验等工作。

第六条 使用压力容器的院系单位负责本单位压力容器

的安全管理，明确压力容器的院系安全管理员。院系安全管

理员负责本单位压力容器的日常监督管理工作，及时向实验

室与设备管理处申报本单位压力容器动态管理情况。

第七条 实验室作为使用压力容器的基本单位，应设专

职或兼职的实验室安全员。实验室安全员负责所在实验室压

力容器的日常安全管理工作，负责压力容器购置、安装、登

记、使用、维护保养、检验、维修改造和报废等各项工作。

第三章 采购与安装

第八条 购买压力容器时，应当选择取得许可生产并经

检验合格的产品，禁止购置国家明令淘汰和已经报废的压力

容器。进口压力容器必须符合我国安全技术规范的要求，并

经检验合格。购买快开门压力容器时，应选购带有安全联锁

装置的设备。

第九条 不得私自设计、制造和使用自制的压力容器，
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也不得对原有压力容器擅自进行改造或维修。

第十条 购买压力容器须进行申购，审批通过后方能采

购。申购程序如下：

（一）填写《实验室压力容器申购审批表》；

（二）所在单位对《实验室压力容器申购审批表》进行

审核；

（三）经单位审核后报实验室与设备管理处审批；

（四）经实验室与设备管理处审批通过后，按学校采购

规定进行采购。

第十一条 压力容器的安装调试应由厂家实施，如有特

殊情况，厂家无法安装调试的，应由具备国家认可资质的单

位实施。压力容器安装需在施工前告知所在地特种设备安全

监督管理部门。实验室应与施工单位签订安全责任书（含安

全负责人、施工安全规范、安全防护措施、安全责任范围等）。

施工单位在验收合格后将技术资料移交实验室存档。

第四章 登记与备案

第十二条 压力容器安装后，应当经特种设备检验机构

按照安全技术规范的要求进行监督检验，未经监督检验或监

督检验不合格的，不得交付使用。

第十三条 取得检验合格报告书后，在压力容器投入使

用前或者投入使用后 30 日内，向所在地特种设备安全监督管

理部门办理使用登记，取得《特种设备使用登记证》。

第十四条 实验室在取得《特种设备使用登记证》后 30

日内，将《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、

检验报告以及特种设备作业人员证书复印件报所在院系单位
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及实验室与设备管理处备案,备案后方可办理固定资产入账

手续。

第十五条 凡未取得使用登记证的压力容器严禁投入使

用。

第五章 使用管理

第十六条 压力容器登记标志应当置于或者附着于设备

的显著位置。实验室应当根据设备运行特点，制定操作规程，

并在设备使用场所的显著位置张贴。操作规程应至少包括：

操作工艺参数(含工作压力、最高或者最低工作温度)、岗位

操作方法(含开、停期间的操作程序和注意事项)、运行中重

点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防止措

施，以及紧急情况的处置和报告程序。

第十七条 实验室须逐台建立压力容器安全技术档案，

安全技术档案应至少包括以下内容：

（一）《特种设备使用登记证》；

（二）《特种设备使用登记表》；

（三）设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、

产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安

装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；

（四）设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量

证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、

验收报告等技术资料；

（五）设备定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；

（六）设备日常使用状况记录；

（七） 设备及其附属仪器仪表维护保养记录；
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（八）设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换

记录和有关报告；

（九）设备运行故障和事故记录及事故处理报告；

（十）特种设备作业人员作业证书。

第十八条 压力容器在安装、维护、保养、检验后均需

及时更新其安全技术档案。

第十九条 压力容器使用过程中应严格执行操作规程，

保证压力容器的安全运行；设备作业人员应对使用状况进行

经常性检查，发现问题应立即处置；情况紧急时，可决定停

止使用压力容器并及时报告本单位实验室安全负责人。

第六章 日常维护与定期检验

第二十条 实验室应根据设备特点和使用状况对压力容

器进行经常性维护保养。对维护保养单位有专门资质要求的，

实验室应当选择具有相应资质的单位实施维护保养。

第二十一条 压力容器出现故障或发生异常情况的，实

验室应及时记录并委托具有维修资质的维保单位进行全面检

查，排除故障后方可重新投入使用。

第二十二条 实验室应按照国家安全技术规范的要求，

在压力容器定期检验有效期届满的一个月以前，向特种设备

检验机构提出检验申请，未经定期检验或者检验不合格的压

力容器，不得继续使用。

第二十三条 实验室应对压力容器的安全附件、安全保

护装置进行定期校验、检修。逾期未校验或校验不合格的不

得继续使用。
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第七章 停用与报废

第二十四条 压力容器大修、改造、移装、停用前，实

验室应到所在地特种设备安全监督管理部门申请备案，获批

后方可实施。重新投入使用前，实验室应到所在地特种设备

安全监督管理部门办理变更登记，并及时更新院系及实验室

与设备管理处的备案材料。

第二十五条 压力容器存在严重事故隐患，无改造、修

理价值，或者达到安全技术规范规定的报废年限，实验室应

立即停用，并向所在地特种设备安全监督管理部门办理注销

手续，注销手续完结后，向院系单位和实验室与设备管理处

提交《特种设备停用报废注销登记表》进行备案,备案后方可

按学校固定资产报废程序办理报废手续。

第二十六条 压力容器达到设计使用年限，实验室认为

可以继续使用的，应按照安全技术规范的要求，经检验或安

全评估合格，变更使用登记证，方可继续使用。

第八章 作业人员管理

第二十七条 实验室应指定专人负责压力容器的安全管

理工作，压力容器管理人员和作业人员应按国家有关规定取

得《特种设备作业人员证》，严禁无证人员上岗操作。

第二十八条 《特种设备作业人员证》有效期为 4 年，

须按照相关规定在有效期满前三个月向发证部门申请复审，

逾期未复审的自动失效，继续从事压力容器操作或管理工作

的视为无证上岗。

第九章 安全应急措施及应急处置

第二十九条 使用压力容器的院系单位应制订本单位压
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力容器事故应急救援预案，成立事故应急救援小组，报实验

室与设备管理处备案。

第三十条 院系单位事故应急救援小组应根据实际情况

配备必要的应急救援设施设备，每年至少组织一次应急演练，

并将演练记录报实验室与设备管理处备案。

第三十一条 发生压力容器安全事故时，事故单位应按

照应急预案的程序和要求进行处置，不得瞒报、谎报或延报。

第三十二条 事故单位应积极配合学校及有关部门进行

事故调查，针对事故发生的原因、经过和处理情况形成安全

事故报告，上报学校。

第三十三条 对违反国家法规及本办法而造成责任事故

的单位和个人，按照国家相关法规和学校相关文件的规定，

学校依据事故调查结果，视情节轻重，追究有关单位和人员

责任。

第十章 附则

第三十四条 本办法中未尽事宜，按照相关法律法规执

行。

第三十五条 本办法经 2020 年 11 月 24 日校长办公会、

2020 年 11 月 27 日校党委常委会审议通过，自颁布之日起实

施。由实验室与设备管理处负责解释。

南京大学校长办公室 2020 年 12月 1日印发


